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            Abstract
          
        

        
          농약등록 잔류시험 연구기관의 측정 능력 향상 및 신뢰도 향상을 위해 잔류분석 숙련도 시험을 실시하였다. 시험은 2012년 11월에 토양시료를 사용하여 수행되었다. 토양은 채취 후 습토상태로 5년간 보관하여 농약의 잔류수준이 매우 낮을 것으로 기대되는 밭토양을 사용하였다. Azoxystrobin과 imidacloprid, methabenzthiazuron을 토양잔류시험의 실내시험 토양시료 조제방법과 동일하게 처리하여 분배 포장하였고, 그 중 일부를 임의로 선정하여 시료의 균질도와 상온에서의 안정성을 확인하였다. 시험참여기관마다 3종 농약이 두 수준으로 처리된 토양시료 2점을 제공하였는데 그 중 하나는 모든 기관에 동일한 농도로 처리된 평가용이었고, 기관별로 다른 농도의 시료는 확인용으로 사용하였다. 아울러 대상농약성분의 정량을 방해하는 성분의 확인과 회수율시험 등에 사용하고, 필요한 경우 matrixmatched 표준용액을 사용할 수 있도록 무처리 토양과 3종 농약의 표준용액(농도 10 mg/L)을 제공하였다. 대상기관 중 48개 기관이 결과를 제출하였고 제출된 분석결과의 중앙값을 잔류농약에 대한 설정값으로 사용하였다. 합목적(fitness-for purpose) 표준편차는 토양잔류시험의 변이계수 허용한계 20%를 적용하여 계산하였다. 개별성분에 대한 평가에는 Z-score를 적용하였고, 3종 농약에 대한 전체적인 평가는 Z-score의 절대값의 평균으로 하였다. Z-score의 절대값이 2 이하로 적합하다고 평가된 기관은 농약별로는 azoxystrobin 48개, imidacloprid와 methabenzthiazuron은 46개 기관이었고 전체적 평가결과는 48개 기관 모두가 적합하였다. 따라서 본 숙련도시험결과 잔류시험 연구기관 대부분의 잔류분석 수행능력은 적절한 것으로 판단되었다.

        

        
          
            초록
          
        

        
          The proficiency testing for the residue laboratories of pesticide registration was conducted in order to improve the reliability and the ability for pesticide residue analysis. On November 2012 the testing was carried out using the soil collected and kept as the moistened state for five years, which was expected to very low residue levels of pesticides. The soil was fortified with azoxystrobin, imidacloprid and methabenzthiazuron in a manner similar to prepare soil samples for indoor soil degradation test, and then sub-samples were prepared for the distribution to participants. Some of them were randomly selected for confirm of homogeneity and to ensure the stability of samples at room temperature. Samples were consisted of two soils treated as different levels, one of which was used to the assessment and another used to confirm. In addition, provided three standard solutions, respectively concentration of 10 mg/L, and untreated soil. Forty eight institutions submitted results. The medians of results were used as the assigned values for pesticide residues. Fitness for purpose standard deviation of proficiency test was calculated by applying 20% RSD as the coefficient of variation allowed in the soil residue test. Z-score was applied for evaluation of individual pesticides, and the average of the absolute value of the Z-score for the overall assessment of pesticides. Laboratories evaluated the absolute value of the Z-score less than 2 to fit the case of azoxystrobin were 48, imidacloprid and methabenzthiazuron 46.
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      서 론
      국내 농약등록에 필요한 시험성적서는 농촌진흥청 고시(제1996-5호)로 지정된 농약품목등록시험연구기관에서 생산해오고 있다. 지금까지 농약품목등록에 필요한 거의 모든 자료가 국내시험성적으로 대체되어 양적으로는 괄목할만한 성장을 이루었고 이제는 잔류시험의 질적인 향상이 요구되고 있다. 최근에 농촌진흥청에서는 농약시험연구기관의 시험수행능력 향상에 대한 요구사항을 수차례의 개정으로 고시에 반영하였고, 국립농업과학원에서는 일련의 시험연구(Gil, 2009; Kim, 2009a and 2009b; Kim, 2009c; Kim et al., 2012)를 수행하여 농약시험 수행능력 향상을 기술적으로 지원하고 있다. 그러한 노력의 하나로 연구기관의 시험 수행능력을 공통적으로 평가할 수 있는 숙련도시험(Lee et al., 2001; Medina-Pastor et al., 2010)을 농약등록 잔류시험 분야에 적용하여 실시하였다.

      잔류시험은 농약 살포, 시료 채취, 시료의 조제, 추출 및 정제, 기기분석 및 보고서를 작성하는 과정으로 진행된다. 객관적 평가가 곤란한 과정은 제외하고 동일한 시료에 대한 분석의 정확도를 측정하는 것으로 한정하여 잔류분석 숙련도시험을 실시하였다. 토양을 분석매질로 하는 시험을 2회 실시하였는데 2011년 1차 시험에서는 기체크로마토그래프 사용 잔류분석능력을 측정하였고(Kim et al., 2013), 2012년에 실시한 2차 시험의 액체크로마토그래프 활용 잔류분석 숙련도시험결과를 보고하고자 한다.

      시험농약으로 azoxystrobin, imidacloprid 및 methabenzthiazuron을 선정하여 실내 토양잔류시험 방법대로 농약처리 토양시료를 조제하였고(RDA, 2014) 균질도와 안정성을 측정하여 표준시료로서의 적합성을 확인하였다. 전체 잔류시험연구기관 중 51개 기관을 대상으로 시료를 배포하였고 48개 기관이 시험결과를 제출하였다. 참여기관 전체의 분석치의 중앙값을 설정농도로 하고 토양잔류시험 회수율의 변이 계수 허용범위를 합목적(fitness-for purpose) 표준편차로 적용하여 시험기관의 잔류분석 능력을 평가하였다.

    

    

  
    
      실험방법
      
        시험시료 제조
        시험 표준물질 제조와 균질도 등의 확인과정은 Kim 등(2013)의 방법에 따랐다. 국립농업과학원 시험포장에서 채취한 후 5년간 습토상태로 보관하여 농약의 잔류수준이 매우 낮을 것으로 기대되는 밭토양으로 시험시료를 조제하였다. 토양을 음지에서 말린 다음 2 mm체를 통과시켜 사용하였으며 시험물질 제조에 약 35 kg의 토양이 사용되었다.

        시험시료를 조제하기 전에 시험농약의 목표 잔류수준을 결정하였는데 잔류수준은 평가용과 평가수준의 50-150%인 확인용으로 구분하였다. 토양시료를 2개 군으로 구분하여 1군(S1)에는 평가수준으로 2종 농약을 처리하고, 나머지 1종 농약은 확인수준으로 처리하였고. 2군(S2)은 평가수준 1종과 확인수준 2종의 농약을 처리하였다. S1은 3개 조합, S2는 6개 조합이었다. Azoxystrobin과 imidacloprid, methabenzthiazuron을 acetonitrile에 녹여 각각의 1000 mg/L 표준용액을 만들고, 처리조합별로 3종 농약을 적절한 비율로 혼합하고 acetone으로 희석하여 각각의 성분농도가 10-30 mg/L이 되도록 9종의 혼합표준용액을 준비하였다.

        토양 1 kg을 스테인리스 스틸 재질 사각용기에 고르게 펴고 혼합표준용액 10 mL를 홀 피펫을 사용하여 점적한 다음 용매가 날아간 후 시약숟갈로 잘 저어 혼합하였다. 이 작업을 반복하여 필요량만큼씩 준비한 토양을 각각의 농도조합별로 밀폐용기에 합하여 고르게 혼합하였다. 제조한 토양시료를 200 g씩 폴리에틸렌 재질 지퍼백에 담아 포장하였는데 제조한 토양시료 전체량은 S1과 S2 각각 12 kg이었다. 제조한 토양시료는 -20°C의 냉동고에 시료배부 전까지 보관하였다.

      

      
        시험시료의 균질도와 안정성
        시험시료의 균질도를 확인하기 위하여 냉동고에 저장한 시료(S1)를 조합별로 5개씩 임의로 선택하고(대상농약의 평가수준별로는 10개의 시료가 됨), 각각의 시료로부터 25 g씩 2반복으로 분석시료를 취하였다(Analytical Methods Committee, 2009). 전처리와 기기분석과정은 난수를 활용하여 임의의 순서대로 실시하였다. 정량은 평가수준 목표농도에 맞춘 1-point 표준농도로 계산하였다. 통계평가는 IUPAC와 ISO, AOAC에서 발표한 International Harmonized Protocol (Thompson et al., 2006)에 따라서 다음과 같은 절차로 수행하였다. 토양시료 분석결과에 대하여 Cochran's test를 실시하여 분석 이상치를 확인하였다. 토양시료의 분석반복의 차(D)와 차의 제곱(D2), 합(S)을 계산하고, Cochran's test의 통계량인 차의 제곱합(ΣD2)에 대한 차의 제곱의 최대값(Max (D2))의 비를 구하고 Cochran's test의 통계량 표에서 시료 수(m)에 해당하는 95% 또는 99% 신뢰수준에서의 기준값과 비교하여 이상치 여부를 판정하였다. 이상치 시료를 제외한 후 다음과 같이 균질도 판정을 위한 절차를 실시하였다(Analytical Methods Committee, 2004a). 분석편차의 제곱(San2 = ΣD2/2 m)과 분석반복 차의 합의 분산(VS = Σ(Si-Mean(S))2/(m-1))을 구하여 분석편차를 제외한 시료편차(Ssam)를 시료편차의 제곱(Ssam2 = (VS/2-San2)/2)으로 계산하였다. 시료편차의 제곱이 음수인 경우에는 0으로 처리하였다. 균질도 판정의 기준값(c = F1σall2 + F2San2)은 허용 가능한 시료의 변이수준(σall2 = (0.3σp)2)과 분석편차의 곱과 시료 수(m)에 대한 각각의 계수로부터 계산하였다. 숙련도평가에 대한 표준편차(σp)는 잔류시험 기준의 변이계수 20%를 균질도 판정에 사용된 전체 토양시료 분석값의 평균에 곱하여 계산하였다. 시료편차의 제곱값이 균질도 기준값보다 작으면 균질한 것으로 판정하였다.

        확인용 시료(S2)에 대한 균질도 시험도 동일하게 수행하였다. 그리고 시료배포 과정에서의 안정성은 토양시료를 실온에서 일정기간 방치한 후 조합별로 4반복 이상이 되도록 분석하여 확인하였다.

      

      
        잔류분석
        토양 25 g을 300 mL Erlenmeyer flask에 넣고 0.2 NNH4Cl용액 30 mL를 가하여 토양을 팽윤시킨 다음, acetone 80 mL를 가하고 1시간 동안 진탕하였다. 추출액을 흡인여 과하고 acetone 약 50 mL를 사용하여 토양잔사와 용기를 씻어 여과액과 합하였다. 추출액을 1 L 분액여두에 옮기고 포화식염수 50 mL과 탈이온수 450 mL를 넣어준 후, dichloromethane 50 mL로 3회 분배하여 추출하였다. 유기용매 층을 무수 황산나트륨층에 통과시켜 수분을 제거하고 40°C에서 감압농축한 후 dichloromethane 5 mL로 용해하였다. Dichloromethane 10 mL로 활성화시킨 Florisil (1 g) cartridge에 추출액 2 mL를 가한 다음 dichloromethane 10 mL로 용출시켜 버리고 15% ethylacetate in dichloromethane 용액 10 mL로 azoxystrobin과 methabenzthiazuron을 용출시켰다. 이어 4% acetone in dichloromethane 10 mL를 흘려버리고 45% acetone in dichloromethane 15 mL로 imidacloprid를 용출시켰다. 각각의 용출액을 감압상태에서 농축하여 용매를 완전히 날려 보내고 acetonitrile 2 mL로 재용해하여 HPLC로 분석하였다.

        HPLC 분석에는 diode-array detector (DAD)와 자동시료 주입기가 장착된 Hewlett Packard사의 HP 1100 액체크로마토그래프를 사용하였다. 고정상으로는 Merck사의 Purospher STAR RP-18 endcapped (4.0 mm i.d. × 250 mm, 5 μm spherical) 역상 분리관을 사용하였으며 30°C로 유지하였다. Azoxystrobin과 methabenzthiazuron 분석은 acetonitrile/ deionized water 60/40 (v/v), imidacloprid 분석에는 acetonitrile/ deionized water 40/60 (v/v) 이동상을 분당 1 mL의 속도로 흘려주었다. 검출파장은 azoxystrobin 230 nm, imidacloprid와 methabenzthiazuron은 270 nm이었고 시료주입량은 20 μL이었다.

      

      
        숙련도시험 실시
        숙련도시험은 2012년 11월에 실시하였는데 시험참여기관 각각에게 3성분의 농약이 평가수준과 확인수준으로 처리된 토양시료 2점과 무처리 토양 1점 및 3종 농약의 표준용액(농도 10 mg/L)을 제공하였다. 시료 S1의 목표처리농도는 azoxystrobin-imidacloprid-methabenzthiazuron 순으로 0.2-0.2-0.1 mg/kg, 0.2-0.1-0.2 mg/kg 및 0.1-0.2-0.2 mg/kg의 3조합이었고, 시료 S2의 처리농도는 azoxystrobin-imidaclopridmethabenzthiazuron 순으로 0.1-0.3-0.2 mg/kg, 0.3-0.1-0.2 mg/kg, 0.1-0.2-0.3 mg/kg, 0.3-0.2-0.1 mg/kg, 0.2-0.1-0.3 mg/kg 및 0.2-0.3-0.1 mg/kg의 6조합이었다. 시험기관별 배부시료 중 목표처리농도는 Appendix 1과 같았다. 토양시료는 2012년 11월 7일 숙련도시험 설명회를 통하여 참가기관에게 배포되었고 결과의 제출 마감기한은 2012년 11월 30일이었다. 시험시료에서 대상농약성분의 정량을 방해하는 성분의 확인과 회수율시험에 사용하고, 필요한 경우 matrixmatched 표준용액을 사용할 수 있도록 무처리 토양시료가 제공되었다.

        분석결과에 대한 숙련도는 목표 표준편차(σp)에 대한 참가기관의 분석농도(x)와 처리농도 설정값(X^)의 차의 비인 Z-score로 평가하였다. 이상치를 제거하지 않고 전체 참가기관 분석농도의 중앙값을 설정값으로 활용하였고 목표 표준편차는 합목적(fitness-for purpose) 표준편차(Analytical Methods Committee, 2002 and 2005; Thompson, 2000)를 사용하여 토양잔류시험의 변이계수 허용한계 20%를 적용하여 계산하였다. Horwitz 식으로 구한 목표 표준편차를 적용했을 때와도 비교하였다(Analytical Methods Committee, 2004b and 2005). Z-score의 값은 -2 ≤ Z ≤ 2는 적합, -3 ≤ Z < -2 또는 2 < Z ≤ 3은 의심, Z < -3 또는 Z > 3은 부적합으로 구분된다. 전체농약에 대한 종합평가는 개별농약의 Z-score의 절대값의 평균으로 하였다.

      

    

    

  
    
      결과 및 고찰
      
        토양시료의 균질도
        Azoxystrobin의 분석 회수율과 분석반복의 차와 합 및 차의 제곱을 Table 1에 나타내었다. Cochran's test의 통계량은 0.230으로 10개 시료에 대한 95% 유의수준에서의 임계값 0.602보다 작아 이상치는 없는 것으로 판정되었다. 따라서 토양시료 10쌍의 분석성적 모두를 균질도 판정절차에 이용하였다. 시료편차의 제곱은 4.4로 산출되었고 균질도 판정 기준값은 32.2로 계산되어 azoxystrobin 처리 토양은 숙련도 시험 시료로 적합한 것으로 판정되었다.

        
          Table 1. 
				
          

          
            Duplicated results for 10 distribution units of soil analyzed for azoxystrobin (recovery, %), together with some intermediate stages of the ANOVA calculation
          
          

        

        
          
            
              	Sample
              	Result a
              	Result b
              	D=a-b
              	S=a+b
              	D2=(a-b)2
              	(Si-Mean(S))2
            

          
          
            	S1-114
            	84.6
            	92.3
            	-7.7
            	176.9
            	58.9
            	150.9
          

          
            	S1-137
            	88.1
            	96.7
            	-8.6
            	184.8
            	74.5
            	19.4
          

          
            	S1-144
            	89.6
            	96.3
            	-6.7
            	185.9
            	45.4
            	10.6
          

          
            	S1-127
            	90.3
            	95.1
            	-4.8
            	185.4
            	22.9
            	13.8
          

          
            	S2-113
            	90.5
            	96.0
            	-5.6
            	186.5
            	30.9
            	7.2
          

          
            	S1-128
            	92.7
            	95.8
            	-3.1
            	188.5
            	9.7
            	0.4
          

          
            	S2-134
            	93.9
            	102.7
            	-8.8
            	196.6
            	77.9
            	55.6
          

          
            	S2-131
            	96.2
            	92.6
            	3.6
            	188.8
            	13.0
            	0.1
          

          
            	S1-156
            	98.1
            	99.1
            	-1.1
            	197.2
            	1.2
            	64.6
          

          
            	S1-116
            	101.5
            	99.5
            	2.0
            	201.0
            	4.2
            	141.2
          

          
            	Sum
            	
            	
            	
            	
            	338.6
            	464.1
          

          
            	Mean
            	94.6
            	
            	189.2
            	
            	
          

          
            	S.D.
            	4.6
            	
            	
            	
            	
          

          
            	C.V.
            	4.9
            	
            	
            	
            	
          

        

        
          
            Cochran's test statistic = 0.230
          

          
            5% critical value = 0.602
          

          
            San2 = 16.9, VS = 51.6
          

          
            Ssam2 = 4.4
          

          
            σp at 10% RSD = 9.5, σall2 = 8.1
          

          
            critical value = 32.2
          

        

        

        Imidacloprid의 분석 회수율과 분석반복의 차와 합 및 차의 제곱을 Table 2에 나타내었다. Cochran's test의 통계량은 0.302로 10개 시료에 대한 95% 유의수준에서의 임계값 0.602보다 작아 이상치는 없는 것으로 판정되었다. 따라서 토양시료 10쌍의 분석성적 모두를 균질도 판정절차에 이용하였다. 시료편차의 제곱은 -4.8로 산출되어 0으로 처리하였고 균질도 판정 기준값은 39.2로 계산되어 imidacloprid 처리 토양은 숙련도시험 시료로 적합한 것으로 판정되었다.

        
          Table 2. 
				
          

          
            Duplicated results for 10 distribution units of soil analyzed for imidacloprid (recovery, %), together with some intermediate stages of the ANOVA calculation
          
          

        

        
          
            
              	Sample
              	Result a
              	Result b
              	D=a-b
              	S=a+b
              	D2=(a-b)2
              	(Si-Mean(S))2
            

          
          
            	S1-116
            	86.8
            	89.7
            	-2.9
            	176.5
            	8.6
            	15.0
          

          
            	S1-117
            	93.0
            	86.1
            	6.8
            	179.1
            	46.3
            	42.0
          

          
            	S1-124
            	81.3
            	89.6
            	-8.3
            	170.9
            	69.6
            	3.1
          

          
            	S1-126
            	81.5
            	93.5
            	-12.0
            	175.0
            	143.4
            	5.9
          

          
            	S1-156
            	86.2
            	85.2
            	1.0
            	171.4
            	1.0
            	1.4
          

          
            	S2-120
            	86.7
            	74.1
            	12.6
            	160.9
            	158.9
            	138.4
          

          
            	S2-122
            	83.4
            	85.5
            	-2.1
            	169.0
            	4.6
            	13.4
          

          
            	S2-145
            	86.7
            	82.8
            	3.9
            	169.5
            	15.4
            	9.6
          

          
            	S2-158
            	94.5
            	86.6
            	7.9
            	181.1
            	62.3
            	72.2
          

          
            	S2-159
            	84.4
            	88.5
            	-4.1
            	172.8
            	16.5
            	0.0
          

          
            	Sum
            	
            	
            	
            	
            	526.5
            	301.1
          

          
            	Mean
            	86.3
            	
            	172.6
            	
            	
          

          
            	S.D.
            	4.7
            	
            	
            	
            	
          

          
            	C.V.
            	5.4
            	
            	
            	
            	
          

        

        
          
            Cochran's test statistic = 0.302
          

          
            5% critical value = 0.602
          

          
            San2 = 26.3 VS = 33.5
          

          
            Ssam2 = -4.8 → 0.0
          

          
            σp at 10% RSD = 8.6, σall2 = 6.7
          

          
            critical value = 39.2
          

        

        

        Methabenzthiazuron의 분석 회수율과 분석반복의 차와 합 및 차의 제곱을 Table 3에 나타내었다. Table 3에는 나타내지 않았지만 10개 시료에 대한 Cochran's test의 통계량은 0.795로 95% 유의수준에서의 임계값 0.602보다 크므로 분석반복의 차가 가장 큰 S1-117을 이상치로 판정하여 제외하고 다시 Cochran's test를 실시하였다. 토양시료 9개에 대한 Cochran's test의 통계량은 0.598로 95% 유의수준의 임계값 0.638보다 작아 더 이상의 이상치는 없는 것으로 판명되었다. 시료편차의 제곱은 7.6으로 산출되었고 균질도 판정 기준값은 48.3으로 계산되어 methabenzthiazuron 처리 토양도 숙련도시험 시료로 적합한 것으로 판정되었다.

        
          Table 3. 
				
          

          
            Duplicated results for 10 distribution units of soil analyzed for methabenzthiazuron (recovery, %), together with some intermediate stages of the ANOVA calculation
          
          

        

        
          
            
              	Sample
              	Result a
              	Result b
              	D=a-b
              	S=a+b
              	D2=(a-b)2
              	(Si-Mean(S))2
            

          
          
            	S1-114
            	83.3
            	88.6
            	-5.3
            	171.9
            	27.8
            	66.7
          

          
            	
              S1-117
            
            	
              48.3
            
            	
              94.2
            
            	
              -45.9
            
            	
              142.5
            
            	
              2108.7
            
            	
              1411.3
            
          

          
            	S1-124
            	90.1
            	98.5
            	-8.4
            	188.6
            	71.3
            	73.7
          

          
            	S1-126
            	93.6
            	102.2
            	-8.6
            	195.8
            	73.2
            	247.6
          

          
            	S1-127
            	88.0
            	91.8
            	-3.8
            	179.8
            	14.5
            	0.1
          

          
            	S1-128
            	91.9
            	94.2
            	-2.4
            	186.1
            	5.5
            	36.2
          

          
            	S1-137
            	78.5
            	96.5
            	-18.0
            	175.1
            	324.3
            	24.7
          

          
            	S1-144
            	87.3
            	83.7
            	3.6
            	170.9
            	13.2
            	82.9
          

          
            	S2-109
            	101.6
            	99.5
            	2.1
            	201.1
            	4.4
            	441.3
          

          
            	S2-119
            	95.8
            	92.9
            	2.9
            	188.8
            	8.6
            	76.0
          

          
            	(m=10)
            	
            	
            	
            	
            	
            	
          

          
            	Sum
            	
            	
            	
            	
            	2651.5
            	
          

          
            	(m=9)
            	
            	
            	
            	
            	
            	
          

          
            	Sum
            	
            	
            	
            	
            	542.8
            	1049.1
          

          
            	Mean
            	92.1
            	
            	184.2
            	
            	
          

          
            	S.D.
            	6.5
            	
            	
            	
            	
          

          
            	C.V.
            	7.1
            	
            	
            	
            	
          

        

        
          
            Cochran's test statistic = 0.598
          

          
            5% critical value = 0.638
          

          
            San2 = 30.2, VS = 131.1
          

          
            Ssam2 = 17.7
          

          
            σp at 10% RSD = 9.2, σall2 = 7.6
          

          
            critical value = 48.3
          

        

        

        확인용 시료의 경우도 Cochran's test를 통한 분석 이상치 확인과정에서 azoxystrobin과 methabenzthiazuron에서 분석 이상치가 발생하였으나 분석 이상치 1쌍을 제외한 결과 더 이상의 분석 이상치는 없었다. 시료의 균일도 평가에서도 시료편차의 제곱값이 잔류시험의 변이계수 허용한계인 20%뿐 아니라 10%를 적용하여 계산한 균일도 판정기준치보다도 작았다. 이로써 농약 3성분이 처리된 토양시료의 균질도가 숙련도시험에 적합함이 확인되었다.

      

      
        토양시료의 안정성
        실온에서 방치하였을 때의 농약성분의 안정성시험 결과를 아래에 균질도시험 성적과 비교하여 Table 4에 회수율로 나타내었다. Azoxystrobin과 imidacloprid는 실온에서 3일까지는 큰 변화가 없었다. Methabenzthiazuron은 3일 후에 초기량에 비하여 30% 이상 감소하여 시료의 분배와 운반과정에서 주의가 필요한 것으로 나타났다.

        
          Table 4. 
				
          

          
            The evaluation of stability of pesticides in test soil sample during distribution of sample
          
          

        

        
          
            
              	Pesticide
              	Homogeneity test, %
              	Recovery at room temperature, %
            

            
              	0 DAT
              	1 DAT
              	3 DAT
            

          
          
            	Azoxystrobin
            	96.9 ± 1.4
            	96.2 ± 6.2
            	91.9 ± 11.5
            	101.0 ± 1.2
          

          
            	Imidacloprid
            	87.0 ± 2.2
            	84.0 ± 0.3
            	80.9 ± 4.5
            	81.8 ± 6.0
          

          
            	Methabenzthiazuron
            	90.6 ± 4.2
            	93.3 ± 5.8
            	74.2 ± 5.4
            	64.0 ± 24.1
          

        

        

      

      
        숙련도 평가
        시험결과를 제출한 48개 기관별 분석농도를 Appendix 2에 시험기관이 표현한 것과 동일한 유효숫자 형식으로 나타내었다. 이것을 다시 평가용 농도와 확인용 농도로 구분하여 소수점 이하 3자리에서 반올림하여 Appendix 3에 나타내었는데 Excel 프로그램을 이용한 계산에서는 원래의 값으로 처리하였다. 평가용에 대한 분석결과를 요약하면 Table 5와 같다.

        
          Table 5. 
				
          

          
            Statistic summarizing results reported for the assessment sample
          
          

        

        
          
            
              	Statistic
              	Azoxystrobin
              	Imidacloprid
              	Methabenzthiazuron
            

          
          
            	Mean
            	0.186 mg/kg
            	0.177 mg/kg
            	0.183 mg/kg
          

          
            	Median
            	0.190 mg/kg
            	0.180 mg/kg
            	0.180 mg/kg
          

          
            	S.D.
            	0.019 mg/kg
            	0.031 mg/kg
            	0.024 mg/kg
          

          
            	Horwitz's SDR
            	0.039 mg/kg
            	0.037 mg/kg
            	0.037 mg/kg
          

          
            	Horwitz's RSDR
            	20.5%
            	20.7%
            	20.7%
          

        

        

        일부 심각한 이상치가 있어 평균값이 처리농도에서 심하게 벗어났던 2011년 결과(Kim et al., 2013)에 비하여 비정상적으로 높거나 낮게 보고된 사례는 없었다. 중앙값을 사용하여 계산한 Horwitz의 상대표준편차가 20% 가량으로 나타나 변이계수 20%를 적용하는 것이 적절하다고 생각되었다.

        평가용 수준 처리에 대한 분석결과로 Z-score를 계산한 결과는 Appendix 4의 우측에 나타내었고 성분별로 Fig. 1, 2, 3으로 나타내었으며 Table 6으로 요약하여 나타내었다. 처리농약별로는 전체 대상기관 48개소 중 46-48개 기관이 숙련도 평가결과 적합하였다. Methabenzthiazuron의 경우는 2개 기관의 Z-score 절대값이 2와 3 사이로 나타났고 imidacloprid의 경우는 2개 기관의 Z-score 절대값이 3을 초과하였다. 그러나 시험기관별 3종 농약의 Z-score의 절대값의 평균은 모든 기관이 2 미만으로 나타나 모든 기관의 숙련도가 적합한 것으로 평가되었다(Fig. 4). 각기 처리농도가 달라 직접비교가 곤란한 확인용의 경우는 처리농도를 기준으로 환산한 농도로 계산하여 Appendix 4의 좌측에 나타낸 Zscore도 평가용의 결과와 일치하는 것으로 나타났다. 특히 imidacloprid에 대한 Z-score가 -3 이하였던 두 기관은 확인용에서도 -3 이하의 값을 나타내었고, methabenzthiazuron에 대하여 Z-score가 2를 초과하는 두 기관 중 한 기관은 확인용에서도 2를 초과하는 값을 나타내었다.

        
          
          

          Fig. 1. 
				
          

          
            Z-score for azoxystrobin in the assessment sample. 
          
          

          

        

        
          
          

          Fig. 2. 
				
          

          
            Z-score for imidacloprid in the assessment sample. 
          
          

          

        

        
          
          

          Fig. 3. 
				
          

          
            Z-score for methabenzthiazuron in the assessment sample. 
          
          

          

        

        
          Table 6. 
				
          

          
            Z-score for azoxystrobin, imidacloprid and methabenzthiazuron in the assessment sample
          
          

        

        
          
            
              	Z-score
              	Azoxystrobin
              	Imidacloprid
              	methabenzthiazuron
            

          
          
            	|Z| ≤ 2
            	48
            	46
            	46
          

          
            	2 < |Z| ≤ 3
            	0
            	0
            	2
          

          
            	|Z| > 3
            	0
            	2
            	0
          

        

        

        
          
          

          Fig. 4. 
				
          

          
            Z-score for all three pesticides in the assessment sample. 
          
          

          

        

      

    

    

  
    
      결 론
      숙련도평가에 사용된 토양시료는 Cochran's test 결과 대부분의 경우 분석 이상치가 발생하지 않았고, 시료편차의 제곱값은 모두 균질도 판정기준을 만족하였고 안정성시험 결과도 대체로 농약잔류분석 숙련도시험에 적합하였다. 기관별 확인용 시료의 Z-score와 평가용 시료의 Z-score의 분포범위가 대부분 일치하였고, 전체결과의 Horwiz 상대표준편차도 잔류시험에서 허용되는 변이계수 수준으로 나타나 참여기관의 농약잔류분석능력은 전반적으로 양호한 것으로 판명되었다.
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      본 연구는 2010년부터 2012년까지 농촌진흥청의 “농약시험 연구기관 정도관리체계 확립 (과제번호 : PJ007373)”의 연구비 지원으로 수행된 결과의 일부이며 연구비 지원에 감사드립니다. 그리고 본 숙련도시험에 적극 참여하여 주신 강원대학교 농업생명과학연구원, 강원대학교 친환경농산물안전성센터, 경북대학교 농업생명과학대학, 경북대학교 상주캠퍼스, 경상대학교 농업생명과학연구원, 대구대학교, 순천대학교 산학협력단 친환경농업센터, 서울대학교 산학협력단, 신성대학교 산학협력단 안전성평가센터, 안동대학교 농업과학기술연구소, 우석대학교 산학협력단, 전남대학교 생물공학연구소, 전북대학교 산학협력단, 제주대학교 생명자원과학대학, 충남대학교 농업과학연구소, 충북대학교 농업과학기술연구소, 충북대학교 환경자원분석센터, 한경대학교 식물생태화학연구소, 한밭대학교 G.STA, 호서대학교 안전성평가센터, (주)경농 중앙연구소, (주)동방아그로 기술연구소, (주)동부팜한농 동부기술원, (주)목우연구소, 바이엘크롭 사이언스(주) 부설연구소, 성보화학(주) 부설연구소, 신젠타 코리아(주), (주)영일케미컬 연구소, 한국삼공(주), (주)한얼싸이언스 부설연구소, (주)그린하이 부설연구소, (주)나노톡스텍, 농업기술실용화재단, (주)랩프런티어, (주)미래덴한연구소, 산림조합중앙회 임산물유통사업소, (재)전라남도생물산업진흥재단 생물방제센터, (재)충남테크노파크 바이오센터, (주)크로엔리서치, (주)피켐코리아, 한국분석기술연구소, 한국생명공학연구원 바이오소재연구소, (주)한국생물안전성연구소, (주)한국식품분석연구원, 한국인삼공사 R&D 본부, 한국화학연구원 부설 안전성평가연구소 경남환경독성본부, 한국화학융합시험연구원, (주)흙살림 부설연구소의 관계자 여러분께 깊이 감사드립니다.

    

    

  
    
      

      
        Appendix 1. Nominal concentration of pesticides in soil samples distributed to participants (mg/kg)
        
          
          
            

            

          

          
            
              
                	Lab.
No
                	Azoxystrobin
                	Imidacloprid
                	Methabenzthiazuron
              

              
                	S1
                	S2
                	S1
                	S2
                	S1
                	S2
              

            
            
              	101
              	0.20
              	0.30
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.10
            

            
              	102
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.30
              	0.20
              	0.10
            

            
              	103
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.10
              	0.20
              	0.30
            

            
              	104
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.30
            

            
              	105
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.30
            

            
              	106
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.30
              	0.20
              	0.10
            

            
              	107
              	0.20
              	0.30
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.10
            

            
              	108
              	0.20
              	0.10
              	0.20
              	0.30
              	0.10
              	0.20
            

            
              	109
              	0.20
              	0.30
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
            

            
              	110
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.30
              	0.20
              	0.10
            

            
              	111
              	0.20
              	0.10
              	0.20
              	0.30
              	0.10
              	0.20
            

            
              	112
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.10
              	0.20
              	0.30
            

            
              	113
              	0.20
              	0.30
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
            

            
              	118
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.30
              	0.20
              	0.10
            

            
              	119
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.30
              	0.20
              	0.10
            

            
              	120
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.30
              	0.20
              	0.10
            

            
              	121
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.30
            

            
              	122
              	0.20
              	0.30
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
            

            
              	123
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.10
              	0.20
              	0.30
            

            
              	129
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.30
            

            
              	130
              	0.20
              	0.30
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.10
            

            
              	131
              	0.20
              	0.30
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
            

            
              	132
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.10
              	0.20
              	0.30
            

            
              	133
              	0.20
              	0.10
              	0.20
              	0.30
              	0.10
              	0.20
            

            
              	134
              	0.20
              	0.30
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
            

            
              	135
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.30
            

            
              	136
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.10
              	0.20
              	0.30
            

            
              	138
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.30
              	0.20
              	0.10
            

            
              	139
              	0.20
              	0.10
              	0.20
              	0.30
              	0.10
              	0.20
            

            
              	140
              	0.20
              	0.30
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
            

            
              	141
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.30
            

            
              	142
              	0.20
              	0.10
              	0.20
              	0.30
              	0.10
              	0.20
            

            
              	143
              	0.20
              	0.30
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.10
            

            
              	145
              	0.20
              	0.10
              	0.20
              	0.30
              	0.10
              	0.20
            

            
              	146
              	0.20
              	0.30
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.10
            

            
              	147
              	0.20
              	0.30
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
            

            
              	148
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.30
            

            
              	149
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.30
            

            
              	150
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.10
              	0.20
              	0.30
            

            
              	151
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.10
              	0.20
              	0.30
            

            
              	152
              	0.20
              	0.30
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.10
            

            
              	153
              	0.20
              	0.30
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
            

            
              	154
              	0.20
              	0.30
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
            

            
              	155
              	0.20
              	0.10
              	0.20
              	0.30
              	0.10
              	0.20
            

            
              	157
              	0.20
              	0.10
              	0.20
              	0.30
              	0.10
              	0.20
            

            
              	158
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.10
              	0.20
              	0.30
            

            
              	159
              	0.20
              	0.10
              	0.10
              	0.20
              	0.20
              	0.30
            

            
              	160
              	0.20
              	0.10
              	0.20
              	0.30
              	0.10
              	0.20
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